
Anexo fotográficos. 

 

Registros 

  

Fotografía 1. Fecha: 18/07/2016. Fotografía 2. Fecha: 18/07/2016. 

Descripción medio de prueba: Fotografía del interior de la bodega de acopio de Leñería 
Las Lomas de la comuna de Temuco. En la fotografía se alcanza a observar parte de la 
estructura del techo, paredes y piso de tierra, además del acopio de la leña trozada en 
la cual se tomaron 40 muestras para medir su humedad, cuyos resultados indican que 
el 50% de las muestras fueron consideradas leña seca (con contenido de humedad 
inferior o igual al 25%)  

Descripción medio de prueba: Se puede observar los distintos tipos de modalidades de 
venta de leña, en la fotografía se visualizan sacos, mallas de astillas y bolsas de pellet, 
los cuales están disponibles para su venta. 



  

Fotografía 3. Fecha: 18/07/2016. Fotografía 4. Fecha: 18/07/2016. 

Descripción medio de prueba: Fotografía del equipo xilohigrómetro marca Extech, 
disponible en el local Leñería Las Lomas.  

Descripción medio de prueba: Se observan los electrodos o púas del equipo 
xilohigrómetro disponible en el local inspeccionado. Respecto a la largo de las púas estas 
no superaría los 100 mm, considerando que el ancho de una cuadricula de la libreta de 
anotaciones de la SMA es de 5 mm. Por lo anterior, el largo de las púas no cumplen con 
el requisito señalado de tener un alcance de penetración de al menos 20 mm (Art. 5 DS 
N° 8/2015 MMA). 


