REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Nombre o razén social Heca SPA
RUT 76.412.701-3
Direccidn Providencia 1467
Comuna Providencia

Nombre de Zona de
emplazamiento (segin IPT

UpRy ECr, Uso preferentemente Residencial y Equipamiento Comercial restringido

vigente]
Datum WGS 84 Huso 195
Coordenada Norte 6300075.28 m Coordenada Este 3459599.38 m

CARACTERIZACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Actividad Productiva ] Industrial ] Agricola (] Extraccién []otro
Actividad Comercial [_] Restaurant [] Taller Mecanico [ Local Comerdial Otro
Actividad Esparcimiento [] Discoteca [ Recinto Deportivo ] cuttura (] otro
Actividad de Servicio (] Retigioso [ salud (] Comunitario ] otro
Infraestructura Transporte [] Terminal [] Taller de Transporte | [] Estacién Intermedia | [ ] Otro
Infraestructura Sanitaria [] planta de Tratamiento | [] Relleno Sanitario U gwiztua_ai:;?cognde [] otro
Infraestructura Energética [] Generadora [ pistribucién Eléctrica | [] Comunicaciones [] otro
Faena Constructiva [} Construccicn (] bemolicién [ ] Reparacién (] otro
Otro {Especificar) Heladeria y cafeteria
| INSTRUMENTAL DE MEDICION
Identificacién sonémetro

Marca Larson Davis Modelo LXT1 IN® serie 3130
Fecha de emisién Certificado de Calibracion 03-10-2019

Nlmero de Certificado de Calibracién SON20190105

Identificacién calibrador

Marca Larson Davis |Modeio CAL200 IN" serie | 9451
Fecha de emisién Certificado de Calibracién 03-10-2019

Namero de Certificado de Calibracidn CAL20190094

Ponderacién en frecuencia A Ponderacidon temporal l Lenta
Verificacidn de Calibracién en i [No

Terreno

Se deberd adjuntar Certificado de Calibracién Periddica Vigente para ambos instrumentos.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR [
Receptor N°1 Carolina Vallejos Fulle, 17.188.266-4
Direccién Providencia 1459, depto. 303
Comuna Providencia
E-mail - Fono carolina.vallejosf@gmail.com, 994978802
Datum wWGSs4 Huso 195
Coordenada Norte 6300069.79 m Coordenada Este 349584.56 m

Nombre de Zona de

UpR vy ECr, Uso preferentemen i ial y Equi i j
emplazamiento (segin IPT pRy Uso preferentemente Residencial y Equipamiento Comercial

vigente) restringido

N* de Certificado de

Informaciones Previas*

Zonificacion DS N* 38/11mma| L) ! o I 0 w O Rural
* Adjuntar Certificado de Informaciones Previas {Si corresponde, sequn consideraciones de Art. 8%, D.5. N° 38/11 MMA)
[ CONDICIONES DE MEDICION

Fecha medicién 30.03.21

Hora inicio medicién 23:29 hrs

Hora término medicién 23:44 hrs

Periodo de medicién []7:00a21:00h 21:004 7:00 h

Lugar de medicién (] Medicion Interna Medicién Externa
Desc-n.plcuén del lugar de Balcén de departamento

medicion

Condiciones de ventana (en L

A ( {T] ventana Abierta [ ventana Cerrada
caso de medicion interna)
Identificacién ruido de fondo transito vehicular leve
Velocidad de
Temperatura [°C] 16 Humedad [%] 74 . 2,7
viento fm/s]
WL AL mfes'o'_"m €| Daniel Arenas Gonzélez, Ingeniero de Ejecucion p; A
terreno o Inspector Ambiental .
en Sonido p— s =

{1A)

Institucién, Empresa o Entidad

Técnica de Fiscalizacién llustre Municipalidad de Providencia

Ambiental (ETFA)

Noto:

* Se deberd imprimir y completar esta pdgino para cada receptor evoluado.

* Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubique el sonémetro para la realizacién de la medicicn.

* Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisién de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE GEORREFERENCIACION DE MEDICION DE RUIDO

D Croquis

Imagen Satelital

. R

4
ig

Origen de la imagen Satelital

Escala de |a imagen Satelital

L

LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA

Datum | WGS 84 Huso | 195
Fuentes Receptores
Simbolo Nombre Coordenadas Simbolo Nombre Coordenadas
E Equipo de N |6300075.28 m P Punto de N |6300069.79 m

enfriamiento E |349599.38 m medicién E |349584.56 m
N N
E E
N N
E E
N N
E E

Se podrdn adjuntar fotografias, considerando como mdximo una (1) por fuente y dos (2) por lugar de medicién.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE MEDICION DE NIVELES DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA —I

Identificacién Receptor N° 1
[] Medicién Intema (tres puntos) Medicién externa (un punto)

NPSeq NPSmin NPSmax

58,3 - —* 57,1 > 59,9

Punto 1 59 | 56,8 = 60,5

58,4 —>» 56,7 = 60,4

NPSeq NPSmin NPSmax
Punto 2 — S
NPSeq NPSmin NPSmax
—.__’ —_’
Punto 3 — _—

[ REGISTRO DE RUIDO DE FONDO i
Ruido de fondo afecta la (s No
medicion
Fecha: 30.03.21 Hora: [23:44 hrs

5' 10' 15’ 20' 25' 30
NPSeq 43 44
Observaciones:

Fuente: equipo de enfriamiento de alimentos, el cual se encuentra funcionando durante las 24 hrs. Ante la
imposibilidad de solicitar el apagado del equipo {e! local se encontraba cerrado), el nivel de ruido de fondo
se obtuvo desde la zona de estacionamientos del edificio, dirigiendo el sonémetro en direccién contraria a la
fuente.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacidén del Receptor
r Mayor Identificacion del !
NPSeq 58,3 »| 58,3 ¥ Receptor N*
NPSmix 59,9 » 54,9 J Indicar Condiciones
NPSM&x - 5 Mayor Maedicién Exterior
NPSeq 59 > 59 [P Ventana No Aplica
Punto 1 4 _I
Npsmax | 60,5 [ 55,5 Modelacién ISO 9613
NPSméx - 5 Mayor No
NPSeq 58,4 > 58,4 [
NPSmax 60,4 55,4 -
NPSmdx -5 Mayor
- I - ]
NPSeq
Promedio + NPC
NPSmix - ™ = — Correccidn ventana Suma + Correccion
e
NPSmax -5 Mayor Promedio{*} Suma (LAY
NPSeq o > > 59 * =59 T —> 59
Punto 2 i ' T
NPSmax - ™ - : ! !
NPSméx -5 Mayor : : :
1
NPSeq - - » 0 1 0
1
NPSMaX = > = - Correcci;n ULt : Correccién RuAido de fondo
_ NFSMax - 5 Mayor : ' !
NPS = > S i e : ——— ; Diferencia  Correccién
eq
. 10 o mids O dB(A)
Exterion 0 dB{A) ]
= > - - 15 6a9 1 dB{A}
b it Interior 4a5 -2 dB{A)
NPSmax - 5 Mavyor Vehtierta :iﬁéﬂ, Diferencia E 3 dB(A)
- NPSeq - v - e 1 [
Punto 3 : !
NPSmix - ™ - F v ,
NPSméax -5 Mayor Correccién ventana :
1
NPSeq - > - hl 0 :
T
1
- L ] - K | |
L. NPSmidx |
NPSmax - § . : RUIDO DE
= ! ONDE
NPSeq Ruido fondo(*)

[*} Aproximar a nimeros enteros
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisién de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

[ TABLA DE EVALUACION 3
. Ruido de Fondo - Periodo Estado (supera/No
Receptor N NPC [dBA) [dBA] Zona DS N°38 Db Ry Limite [dBA] S,
1 59 44 n Nocturno 50 Supera
Seleccione Seleccione -
Seleccione Seleccione - -
Seleccione Seleccione - -
Seleccione Seleccione - -
Seleccione Seleccione - -
Seleccione Seleccione - -
Seleccione Seleccione
Seleccione Seleccione - -
Seleccione Seleccione - -
[ OBSERVACIONES Rt |
| ANEXOS
N° Descripcion
1 Acta N°238 entregada a reclamante
2 Acta N°239 entregada a administrador de local, Sr. Andrés Acufa
i RESPONSABLE DEL REPORTE (Llenar sélo ETFA) i

Fecha del reporte

Nombre Representante Legal

Firma Representante Legal
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LABCAL - ISP T LONDM DNES AMBIENTALLS BE MEDINA:
) T2 COIK  S0% ¢ 20 /1 - G5kPa = 10kPy
Laboratorie de Calibracién Actstica. institute de Salud Pablica de Chile. t CONDICIDNES AMBIENTALES DF RETERENCIA:
1=2I0C HIR - sa% P - 01 305kPa
: * PROCEDIMIENTO DE CALIRRACIIN:
EGBEREAEJSQ‘l?SO DE CA LIBRAC FON WF-$12 024002 {alibracion de Sondmelres Stpun Memma Técmes [ C 81672-3 2004 de Sonémeires
Ng_:g; ve 7 phginas * ESPECIHICACION MFTROLOGICA APLIECADA:
L as tolerancias apireadns son [an cstabloondas €n lx Noans 166 61632-3 2006 de Fontemeiras [hehas 1okerances ton 1as indicads pars um frade
de precirion deb imirumenio CTave |
DATOS DEL [TEM *  PATRONES UVILIZADUS FNIA € Al.mm\(‘mw-
Les pationes wiikradk su el & travis de Lak I F NN 1
FABRICANTE SONOMETRO LARSON DAVIS acreduades Ls traabilidsd e las mededas tf:-:llud!i « refiere 2 aesirns pamn:s de referencin :::m:m p:lpl:'dll.mmm; g::rttm
los laboemsariot de Bruel & 3, jaer
MODELD SONOMETRO T * _RESUMEN DE RESULTABOS:
Apartado de In especificacion metroldgica Resultado
) Ref. IE -3
NUMERO SERIE SONOMETRO | 0003130 — e 1EC s16m-3:2008)
Indicacién 1 la frecuencia de comprobacién de la calibracisn {Apartado 9) POSITIVO
MARCA MICROFONO : PCB PIEZOTRONICS Ruido intrinseco Micréfone Instalade NIA
s {Aparado 10) Dispesitivo de enmada efécirica POSITIVO
MODELO MICROF . - 1 B i o
0 GNO - 377802 Ponderacidn frecuencial con seftales acusticas Ponderacién frecuencial A NiA
{Apariado 11)  Ponderacién frecuencial | posiTv
NUMERO SERIE WICROFONO  : 128948 onderacion frecuencial SO
T Ponderacion frecuencial A POSITIVD
cuEnT Ponderacidn frecuenciul con schales eiéerricas Ponderacién frecuencial C POSITIVO
LIENTE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA {Apartado 12) Ponderacion frecuencial lineal N/A
DIRECCION 8 :‘:T:%e’mgi::wlwa N* 863, PROVIDENCIA, REGION . Panderacién frecuencial £ POSITIVO
ATOS OE LA CALGRALTN Ponderaciunes temporales y frecuenciales a | kHz Pondaraciones frucuencizles POSITIVO
(Apaniado 13) Ponderaciones temporales | rosiTivo
LUGAR DE CALIBRACION LABORATORIO DE CALIBRACION AGUSTICA ISP Lincalidad de mivel en o) margen de mivel de referencia {Apanado 14) [ POSITIVD
FECHA RECEPCION : 2THSI0NS Linealidad de nivel ancluyendo ¢l selector de mdrgenes de nivel (Aparado |5) NiA
FECHA CALIBRAZION gznonets | Pangeracion emporat Fast POSITIVO
Respuesta a iren de ondas g | ;
FECHA EMISION INFORME 031012019 {Apartado 16) i Panderacian temporal Slow AT,
o - 3 Nivel prumediado en et iempo POSITIVO
T . AR AL b R—
Juan Carios Valenzuela Hlanes '\rl \A Nivel de senido con ponderacitn C de pico {Apartado 17} POSITIVO
Técnico de Calibracion \ \ul\. 2 \ o s Indicacidn de sobrecarga (Apaniado [8) POSITIVO
Juan Carioz Valmzqala lianes ) K ] s R PUSITIVO wgmifics gue ¢l phe con la capreficagon medapica aphcsda
Encargado Laboratorio de Calibracién Acistica M = * Resultwdo NEGATIVO significa que el instrumento no cumpte con ha cepecaficacion metoligica aplicada,
*  Resultadio MA significn que of cnsaya o os aplieahle al mirumenie
£ 3 meomuumue apandaia oo med.de se ha ame:m mwup':c:;mo I snCertdumbre "B‘:: ce mediodn por e facky Se coberturs K2 oo [ BT . INSTRUMENTACHIN UTILIZADA PARA LA CALIRRACION
Anaxc & aste Cachcace ok CHBIodn se Agurisn 108 valores NONUNDIES G K3 MEBU'BE0N 0 19 CODIBOGR [LAIO Con 188 IHMISNCIRS MIELISCCAS n W INSTRUMENTA) MARC A MUDEEO ] NESERIF, (FI!HH("\DO L5 f {' ALIBRADO POR
ESpeCTRCacIOn MEFDKOGICE BPhchdd Se incluye 3cemds. Lis DS F83LMEN CON B MESUABDI0 0 COMNESIAT drchirs SoMrEnCiE €OM 0B MELTASDS Mrendy {:mm*m SVANOFND D FTN P s
mm:mm«mm La 1abls 00 Supone e comformedalt o) MSLWHento ton réspecic B 1a sspacfcacdn metoldpia, Lin kéko can s %i‘?i‘“&“@ :B_E!-’E»AB«ME& T “__‘iz—b_ Ty BI0ES LACAINAC
Madula de premion ALMEMO FOAITSA 0] ENAER
o - = rio y et - - . omeioe's eotara Buromtinc ANLBORR Almeno 2002 | soseaa | TR
Teamaprimon AHLEDRN B {10022 ERAER
Este Inloome na podrh s i por eacrio cal Laboratona ae Cabracdn AGISECR aef [nsuiuco ot S3ua PIBACS de UL Lo b
ik, que ko expde
Laborstorio de Calibraclén Acdstica. Instituto de Salud Pdblics de Chile
Magathia 1060 - Nufos  Sant Chile
Lahoraterw de Calibracidn Atil!‘il.‘l. Ingtitute de Salud Pablica de Chile - Tel (5625257555 -:]‘o
Muathtn 1000 - Rufics  Santiago  Chile v e <l
Tel (56 ) 35755561 "
v pihe]
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INDICACION 4 LA FRECUENCIA DE CALIBRACION

NiA Irecugnciy  J'onderacién Comecoidn Ajusiade  Mivel Nivel {fecvimidn U Felerancia  Foleapscia
arhicadoe fHr} Frecuencial (dB) leide  lLperado {di3) (B}  posiiva cgalss &
{divy (dit) [{iH] {di3p (dEy (1}

[EE) ioby G n NO M7 113% -043 0.0 11 1

RUIDQ INTRINSECQ
i itive de E (]

Pandcracién - Nwvel U Especificacién
Frecuencial  Leido  (dB) Fabricante

{dH} (de)
A 2870 0058 1600
C 830 0038 100
A 3420 0058 3700

PONDERACION FRECUENCIAL ACUSTICA
Fonderacidn Fi encial

NPA  Frecuencia  Ponderscion  Correccidn Nivel Nivel Desviacetn 1) ‘l'olr,l_'ami: 'l'u|:ra!|cil
aplicado (He} Frecuencial {dB) Letdo  Esporado (di) (dB)  pasitiva negaliva

(a8} d8) (dB) {dH) (d8) {dB)
L3
11399 63 W08 0 13 1830e 003 6.22 1.5
11397 125 02 [+ 1361 1036 001 0.22 b5 15
HEERT] 50 ] 1] 11373 113181 008 022 14 4
H393 500 0 [ I 13k 007 0.22 14 14
1000 v n 1363 f
:3:: 2000 02 03 16333 13 002 0622 16 I8
11389 4000 03 1 1A TH 9% 413 022 16 16
11400 ROOO 3 312 0775 10761 012 04t 21 a1
11396 12300 ¥ 66 Wiss 013 08$ 063 1 3

i i fa loctura, expandida par b
derecha de lu £nea aparroe Ia palabra KERROH 210 o o
i‘\';lhﬂpﬂﬂfmh retroidgarn spikcasa Las undsdes de toiieia 6B sor refendos v 26 uPa

durmbre de by inecicion, 16 exdl denro oe [as oterancs esablecidus

N

P()\'DERA!'J!!N FRECUENCIAL
Ponderacidn Frecuepeial A

NI Freguencia  Fonderacion  Uemeecién Nivel  Nivei
salieade L] Frecucnggl  {serien oo lisperadu
148 (dhy ) B fde)
12120 ) 2262 ] 9500 9500
f1.1a 125 Bivi o 3510 45100
i3 60 50 A6 0 Y506 9500
0320 00 -3z 0 F500 9500

G506 1000 ¢ 0 95ng 5

80 2000 k2 4 9500 9500
Mo 4000 1 ] 9500 9500
9.1 8000 -t 0 9500 9500
101 s 15000 66 0 9500 9500

Ponderacign Frecuenclal

NPA  Frecuencia  Ponderacién  Comeccibn  Nivel  Nivel

aplicsdo Hn Frecuencial  feléctrica)  Icido Eisperado

1d8) [C3i] (dh) (d1y) {dH)
95.30 3 08 ] 949 9500
95.20 125 02 ¢ 9500 95100
§500 250 ] 0 %490 9500
9500 509 [} 0 9500 9500
S5 D 1006 1] [} 500

95.2u 2u8M) 02 L} 95 I 95 00
95.30 4000 R3] a 5o L5
9% 00 2000 -3 ] 5500 W5 ¢
103.50 16000 B ] 9500 G5 e

P rucién Frecuencial Z
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Desvigion U loleramin  Tedcrancia
{any {dB}  penitiva ncgaiva
(¢H) {di)
) 0.tk 15 [
L1 .13 15 15
00 Dk 1.4 P4
0o G.I8 14 [ X]
0w 018 16 6
oo L] 16 16
[13E4) 018 21 31
o 018 35 17

Desviacién L' Tolcrancia  Tolerancia
{dB) {dB}  positiva negaiiva

[CEH (dB)
-0t a18 15 15
0.00 [} 13 ]
w018 4 14
oo 018 14 k4
000 018 14 16
00 nis s 16
000 ik 21 3t
000 g 35 17

NPA  Frecyenoia Ponderacide  Comocodn Ninel Ml Vlesvaeidn 1) lolerancia  Tokrancia

aplicado {liz) Frecuencial  (eléetrica)  Leide  Fspeexdn

{dB) (diy 14B) aly d#)
9400 63 [} 4 Y% 9
9500 124 0 0 MW Y00
2500 250 n i 490 9500
9500 500 [ n 9H0 H50N
95 0 1000 0 ] Y500

9500 2000 { a 9490 9300
9500 4900 ] 0 WY 950
9500 8000 0 [ 9500 49300
95 0¢ 16000 [} 0 9w SN

1dB) fdit}  positiva negativa

dn) (113
T Lilt] 15 s
L1110 iy s 15
- 08 i4 14
[ L] 01g 14 14
A 10 0ig 16 16
EHAH] nig ib 16
00 [RH] 21 N
010 g s 17

$11 la derecha de La hiney aparece In gmlabr CRROR Sipmhica guc Iy lectury, &xpandida por
en lu expecilacacon meuoiigrs aphcada Ly unidades de modida 69 505 16ferdon a2pby

I meerudurbre de In medicin, e cst dentro de Jas Wotorum as ctmblet ity




Coligs SUN20190105 Codiga SON20190105
Pigina S e Tphginas Pizina § de 7 paginus
LINFALIDAD IMFERENCIA DE INDICACION
Ry Frecusneia Sawel Mivel Desvamcih U Jolerancia  loleranci Ponderaciones 1emporales
aplicado il |.eidn Lsperado 148 (di)  posinve ncgativa
1di$} 1B} tdh) {dis} i) NPA Precueacia  Ichdetagian  Nived Nivel  Desvicide U Tolcrancia  Tolerancia
anlicadn Hn Tempatal Leldo  Fxperado {dB) (dM) positiva nhegativa
JERRIH BixK} OVERLOAD 141 10 I 11 {dB8) (33} idi3) {dB) it}
41 14 b 0.id] 140 10 140 12 oo L] 3] bl
140.10 R000 13910 139140 0ol ol 1 11 11440 1000 NP Fast 143
13910 00 13% 14 138.10 000 14 il il 1Hm ] KIS Slow 11410 114.10 Qo Q082 LR} -3
138.10 8000 13710 13710 oo 04 [ ] ET 11400 1000 . [AERT!] LR o0 0082 03 -03
13718 0oy 136,10 13610 LT 0.14 R -1
[38.10 8000 135 10 13516 000 0 I L [onderaciones Frecuenciales
13510 2000 13410 134 10 oo 0K 1t 1
13e 0 000 12910 129 10 000 014 [N i NPA Yrecucacia  Ponderacidn  Mivel Nivel desviacitn u Tolcrancin  Tferancia
12510 2000 12410 1240 000 o4 ] L apticado Uiey brecuencial  Leldo By 2 (d#) () positiva  negativa
12010 £000 19 10 119 10 000 0 Lt 1 {48} {dB} {dm rdiy {dR)
11310 2000 410 - &
1o 3000 919 109 10 100 04 11 1.1 11400 003 A 1410 .
105 10 3000 104.10 104 10 0.00 0K 1 ] [EERLY 1000 C 100 11410 oo 0087 04 04
300,10 koo 9910 99 10 G 0o [-RL] £l L1 18400 000 7/ 1410 134,10 o0 00k2 04 04
580 BO00 9110 94 10 00 ¢4 1 1
Wi K000 B9 i %10 Eeyb] 014 Il (]
8510 ROD 84.00 8410 {10 014 1 ] RESPUESTA A TREN DE ONDAS
€N 10 RUOD 79 00 g 010 04 1t 11
5 A% 7400 m 010 a4 B 1 Ponderacién tempora! Fast
Mo 000 6900 6910 -0 10 014 b1 Pl
4510 3000 &4 00 8410 Eiali] 4 11 11 NPA Erecoencia  Duragibn § exp Nivel Nyvel Desviacein ] Tolerancia  Tolerancia
60 it BOOO 900 3910 Q10 0 1 1 aplheado b2y {ms) {3)  lcide  ksperado dh) ) posiuva negative
5510 £000 5400 5410 -0 ula ] ] (dB) idB} W {dih 11313
5010 000 910 310 0o 014 i 11
4519 2000 4110 4410 non 014 1 11 13600 200000 13700
44 10 3000 43120 4310 1o LRE] 11 1t 136 00 4000 0 200 4125 e w0 un GAK2 ['E3 08
4310 8000 4220 4210 ul0 014 i bt 136,00 400000 2 0125 LR 190§ EIaH 11 0K2 i3 18
4210 £000 4130 4110 nlo o4 8] kL 1.36.00 4000 00 018 R S TE B FURTH A ¥0k2 13 33
110 RODD 40 3¢ 4010 420 s b 11
40.10 3000 3940 910 03 014 1 1 Pan ifin lemporal Slow
3910 8000 3z 50 RLE11 040 014 11 11
310 OO0 3760 I7H0 D50 LR E] i1 11 NPA Frecuencia  Duracién ¢ exp Nivel Nl sy i6n [H Tolerancia  Toieraneia
i BOOG 3680 3610 amn 014 11 11 aplicado (Hz) {ms) is) Leido  Lsperado B (d13} positiva negalive
3610 000 UNDER RANGE 35 15 1§ {dR) 1Y) Wi (i} [E1L]]
13600 400000 137 00
13600 4000 00 200 i 12950 129 58 168 04982 L} ] 0%
E36.00 4000 00 2 | 109 90 11001 DIt 0982 13 33
Nivel promedindo ¢n ¢ tiempo
NPA Frecuencia  Duracién  Nivel Nnel i ifh U 1ok i
aplicada (Ha {msg) Leido  Esperada {dB) {disy postiiva negalisa
(dR) (dB) B) (dB) (4B}
136.00 4000 00 F3700
136.00 4000 {0 200 13000 (3001 -0 0082 08 -8
13600 4000 00 2 1000 HOG -0t a082 L] 18
136.00 400 DO 25 10090 10098 -008 0082 b3 =33
$1 & la derche de La linca aparcce ls palabra ERROR sigafica que a Jecturs, capendnda por 1 inctrisdianibre dé la fabicrdn, no o5 dendo de fi wiemnces coadleodss
er |2 eapecificacten nietrologacs sphcat Las umidades de mod:da 4B yon refendes 1 20 pPa Si 2 Ln derechn de In linea apancce Ts paiatra ERRDR agifica que fa doctors, enpencida por ls meerisfumnbie de Yz medicatin, na eau dentro de s oterancias esablockias
«n h espmedicacin metreddgxd apiicads Las widades de metinda 4B 3o seferadas 2 20 wba
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NIVEL BE SONIDO CON FPONDERACION . DE PI
NPA Frecuencia Nimern lepeak-fe Nivel Mivet  Desviacidn t lolerancia &
aplicado Hz) de Leido  Espermlo {dB} {dB) positien
rdn Cigles (dy) W) 1diy)
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| Lahoratorio de Cafibracién Acustica. Instituto de Salud Publica de Chile.

CERTIFICADQ DE CALIBRACION
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Codige CAL20190084
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DATQS DEL {(TEM
FABRICANTE CALIBRADOR LARSON DAVIS
MOBELO CAL200
NUMERO DE SERIE 451
DAT: LIENTE
CLIENTE ILUSTRE MURICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
DIRECCION AV. PEDRO DE VALDIVIA N* 963, PROVIDENCLA, REGION

METROPOLITANA

DATOQS DE LA CALIBRACION

LUGAR DE CALIBRACION LABORATORIO DE CALIBRACION ACUSTICA ISP

FECHA RECEPCION . 2110902019
FECHA CALIBRACION 03norz019
FECHA EMISION INFORME 031102049

T
AR

Juan Carlos Valenzuela llanes
Técnico de Calibracion

Juan Carios Valenzusla Ilanes \
Encargado Laboratorio de Calibracin Acistica +L [V \Qlj A,
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Anexe Codigo: CAL201900%
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CONDICHINES AMBIENTALES DE MEDIDA:
T - 239 & 3%/ HR - 0% 2 20% /P~ 95kPa & 10kPa

CONDICIONES AMBIFNTALES DE REFERENUIA!
T 23%C/ HR. - 50% P~ [01,325kPa

PROCEDIMIENTC DE CALIBRACION:
ME 512 03 002 Calibraciédn de Calibradores Acusticos de Terven Segin Norma Técnica UNE-EN 60042 2005

ESPECIFICACION METROLOGICA APLICADA:
1 as woferancies splicadas son las cstablecidas en ¢ Anexo B de la noma UNE-EN 609422005, de Calibraduirs
Actisticos. Dichas tolerancias son las establecidas para un grado de precisién del irstnimento CLASE 1

PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACION.

Los patrones ulilizados parantizan su azabilidad a través de laboratorios nacionzles acreditados por el INN 0 por
laborstorios internacionaies acreditados. La trazabilidad de las medidas cfectundas se refiere a nuestros patrones de
referencia calibrados periodicamente con los patrones de fos laboratorios de Brilel & Kyaer

OBSERVACIONES:
Todes Jos resultndos estin referidos a las condiciones ambientales de refercncia establecidas er la especificacion
metrobdgica aplicada,

RESUMEN DE RESULTADOS:

A e i s
. ) Valor nominal POSITIVO

Niveles de presion acistica {Apartados 522y 5.23  Tablu 1) Eoatilidad 1 POSITIVD |
Distorsion 1o1al (Apanado $ $ - Tabla &) POSITIVOD
Frecuencia {Apartado 5.3 1-- Tabla 3) Valor nominal POSITIVCE

*  Resultado POSITIVO significa que el instumento cumple oun la especificacion meroldgica apiicads.
*  Resultado NEGATIVO significa que cl instrumento no cumple con la especificacson metrolégica aplicada.
*  Resulado N/A sigaifica que ¢l ensayo no 5 aplicable al instrumente

INSTRUMENTACION UTILIZADA PARA LA CALIBRACION
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NIVEL DE PRESION SONORA

Valor nominal deb NP$
NPS
tdiy
9500
11400

Estabilidnd del NPS

NP5
{dR)

o400
1400

DISTORSION

NPS
idisk

o4 up
11400

FRECUENCIA

Frecucieia
[1173]

1000 18}
1000 18

Frecuencia
{H2)

1000 00
1000 40

Frecucncaa
N

1050 0
HO0 ()

Valor nominal de la Frecuencia

Ni*s
1dB)

940
143 1)

Freceenciz

[{12)]

1660 00
16600 0

Nivel
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iRy

918
i 1s
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l.eide
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L1
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Lcida

"8)
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Faatls
{Hry
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Nivel
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000
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L.sperads
%)

0.004)
0oy
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10041 10

Tolcrancia
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tdB)
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esviacrdn
{di¥)

0.00
.00

Desviacn
k]
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0383

fesviacidn

thr)

on
0.10
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