
Anexo fotográficos. 

 

Registros 

  

Fotografía 1. Fecha: 29/06/2017. Fotografía 2. Fecha: 29/06/2017. 

Descripción medio de prueba: En la fotografía se observa la realización de las 
mediciones de humedad en leña por personal de la SMA. 

Descripción medio de prueba: La fotografía muestra el xilohigrómetro Extech MO210 
con el que cuenta la Leñería Las Lomas. Respecto de las púas estas tienen un largo 
menor a 10 mm, por lo que, el largo de las púas no cumplen con el requisito señalado 
de tener un alcance de penetración de al menos 20 mm (Art. 5 del D.S. N° 8/2015 MMA). 
 


